
Baseline® Tactile" Semmes-Weinstein type monofilaments

Alle Monofilamenten worden geleverd in een harde
verpakking.

Op elk Monofilament word aangegeven welke grootte het is.

INSTRUCTIES:
 Zorg dat de patiënt comfortabel zit en laat het deel van het lichaam rusten op een zachte ondergrond. Zorg dat
de patiënt op een manier zit waardoor de filament niet zichtbaar is als het aangebracht wordt.
 Vertel de patiënt over de procedure en zorg dat ze aangeven als ze iets van een prikkel voelen
Door middel van een screeningsformulier kun je de resultaten bijhouden. Ook kun je op het
screeningsformulier tekenen op welke gebieden er littekenweefsel, eelt of slijtage zit.
Als je het handvat vasthoudt, duw je het filament in een hoek van 90°C tegen de huid totdat het filament buigt.
Houdt ongeveer 1,5 seconden het filament op deze plaats en verwijder het dan.
Als je een variant hebt met 20 stuks, begin dan met 2.83. Als de patiënt op alle prikkelingen reageert, kan  
normaal huidgevoel worden gedocumenteerd. Mocht dat niet het geval zijn, dan kun je overgaan naar een
grotere maat.
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SCHOONMAAK & ONDERHOUD
Deze Monofilamenten zijn precisie-instrumenten. Daarom moet er gezorgd worden dat de integriteit van
het nylonfilament wordt beschermt. De draad kan worden gereinigd met een mild desinfecteer middel.


